
 

 آموزش پرستاري

  
  
  
  

  
   )Valley labforce 2(طرز كار عملي با دستگاه كوتر چك ليست 

  
  : ...................بخش      : ........................................ نام و نام خانوادگي

  
  

  ۰  ۱  ۲  عنوان  رديف
        .اطراف و زير بدن بيمار خشك است  ۱
        .تماس نيستاطراف و زير بدن بيمار با قسمتهاي فلزي تخت در   ۲
        . روشن مي كندonدستگاه را با دگمه   ۳
        . خارج مي كندstand by از حالت  Readyدستگاه را با فشار دگمه   ۴
        . را فشارمي دهدBipolar يا mono polarبسته به نياز، دگمه   ۵
        .ظيم مي نمايد تنmono polar ولتاژ دستگاه را در محل cut power و coal powerبا دگمه هاي   ۶
        . آنرا انتخاب مي كندmode دستگاه هم استفاده شود cutاگر از قسمت   ۷
        .پليت را در ناحيه مناسب روي بدن بيمار مي چسباند  ۸
        .ناحيه اتصال پليت روي بدن بيمار اگر عرق كرده خشك مي كند  ۹

        .ازخاموش بودن چراغ قرمز با علامت پليت مطمئن مي شود  ۱۰
        . نصب مي كندBipolar يا mono polar قلم كوتر را در محل مناسب سيم  ۱۱
        . كابل آنرا در محل مخصوص روي دستگاه نصب مي كندfoot Swichدر صورت استفاده از  ۱۲

رم، از نحوه اتصال درست پليت به بدن و خشك بودن هنگام استفاده از دستگاه در صورت شنيدن صداي آلا        ۱۳
        .ناحيه و همچنين سالم بودن رابط پليت اطمينان حاصل مي كند

  
  بلي= ۲    تا حدودي= ۱      خير = ۰

  
  
  
  
  

  
 :امضاء    : .........................................................نام و نام خانوادگي منتور

 
 :امضاء    : ................................................نام و نام خانوادگي سرپرستار •
 
 :امضاء    : ...............................................نام و نام خانوادگي سوپروايزر •
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